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 بسمه تعالي 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان  گيلان

 شهريور شهر رشت 17مركز آموزشي درماني 

 (2-0نمره دهی)                         نام بخش:                          کار با دستگاه انکوباتورچك ليست                                                                            
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                 انکوباتور از دیوار فاصله دارد 1
دستگاه انکوباتور در معرض تابش مستقیم افتاب یا وسایل گرمایشی و در  2

 کنار پنجره قرار ندارد.
                

                 کند .پرستار انکوباتور را روشن می  3
                 نوزاد با کلاه داخل انکوباتور قرار دارد 4
کنترل دمای بدن نوزاد به شکل دوره ای با یک دماسنج برای مراقبت از  5

 کارکرد صحیح انکوباتور انجام می شود
                

یک هود % ( نیاز باشد از  50وقتی به غلظت بالای اکسیژن ) بیش از  6
 اکسیژن در داخل انکوباتور استفاده می کند. .

                

برای جلوگیری از کدورت جداره های دستگاه انکوباتور برای تمییز  7
 کرده انها از الکل استفاده نمی کند. .
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