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 بسمه تعالي 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان  گيلان

 شهريور شهر رشت 17مركز آموزشي درماني 
 

  SN-50C6Tچک ليست نحوه کار با دستگاه پمپ سرنگ مدل                            

 (  2-0نمره دهی)                                                                                                                                                           نام بخش:                      
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                 کابل را به برق وصل میکند. 1
                 در جای خود قرار میدهدسرنگ با سایز مناسب را  2
                 ثانیه نگه می دارد تا دستگاه روشن شود. دورا  powerکلید  3
 ˂˂و  ˃˃ روی دستگاه با دگمه هایمیزان داروی تجویز شده رابر حسب سی سی در ساعت  4

 برای نشان دادن اعشار استفاده می کند. ˅و  ˄برای نشان دادن عدد ، و از دگمه های 
                

                 شروع انفوزیون فشار می دهد. را جهت startدگمه  5

                 برای متوقف کردن تزریق استفاده می کند. PAUSEاز دگمه  6

                 را فشار داده و نگه می دارد PURGEدگمه   BOLUSای تزریق سریع یا بر 7

                 را فشار می دهد Deliveryبرای مشاهده حجم تزریق شده دارو به بیمار دکمه  8

 Silenceرا گرفته و دکمه  Deliveryبرای صفر کردن حجم تزریق شده به بیمار همزمان دکمه  9

 را فشار می دهد
                

 ( volume limitحجم نهایی تزریق )  ˅   ˄و کلیدهای   selectبا یک بار فشردن دکمه   10

                                                                  به بیمار را مشخص می کند.   
                

( را  occlusionمیزان فشار انسداد مسیر )   ˄˅و کلیدهای  selectبا دو بار فشردن دکمه   11

 می باشد را انتخاب می کند.  L، و پایین  C، متوسط Hکه دارای سه حالت بالا 

                

 
 
 

                                        

 ECS-CH-50/00 كد :

 1401/11/1تاريخ نگارش: 

 1402/12/2تاريخ بازنگري بعدي: 

 1401/11/2تاريخ ابلاغ:

  



2 
 

ف
ردی

 
         نام و نام خانوادگی

         تاریخ

 عبارات

ت
پره تس

 

ت
پس

ت 
تس

ت 
پره تس

 

ت
پس

ت 
تس

ت 
پره تس

ت 
ت تس

پس
 

 

ت
پره تس

 

ت 
پس

ت
تس

 

ت
پره تس

ت 
ت تس

پس
 

ت
پره تس

ت 
ت تس

پس
 

ت
پره تس

ت 
ت تس

پس
 

ت
پره تس

ت 
ت تس

پس
 

 

 syringeنوع سرنگ کالیبره شده ) ˄˅و کلیدهای   Selectبا سه بار فشردن دکمه  12

brands .را انتخاب می کند ) 
                

( flow rateدستگاه را به حالت تنظیم میزان تزریق ) selectبا چهار بار فشردن دکمه   13

 باز می گرداند.
                

را به  powerرا فشرده و سپس دکمه  pauseبرای خاموش کردن دستگاه ابتدا دکمه   14

 مدت دو ثانیه می فشارد.
                

                 امتیاز کلی )عدد( 

                 امتیاز کلی )درصد( 
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